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A b s t r a c t
DATA-LOGis thecentl'al uhH b:r the da.ta acquisi tion system DATA.
This system accepts simultaneously up to five independent analogous
signals. These signals might be derived from a single event in
nuclear reaction studies. The five independent parameters may for
instance represent information on energy loss, time of flight or
dE/dx for a single coincidence event. Five ADels integrated into
DATA digitalize the information with an accuracy of 12 bit/parameter.
The whole digital information (up to 48 bit) is transferred to a
CDC 3100 computer. The unit DATA-LOG is responsible for the control
of the data flow between experiment and computer and directs a
selectable part of the information to a separate memory or multi-
channel analyzer for monitor purposes. DATA-LOG generates and
accepts all logical signals being necessary for the common-operation
of the five ADCls, the memory, and tbe computer. The theory of
operation and the electronic design of DATA-LOG is discussed in
detail. The DATA system was designed for nuclear reaction studies
at 'Institut für Experimentelle Kernphysik, Karlsruhe' and is
operating at the Karlsruhe Isochronous Cyclotron. The application
is not restricted to these topics the system might be generally used
for very different experiments.
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Einleitung
Von der Gruppe Kernreaktionen des IEKP wurde unter der Bezeichnung "DATA"
ein mehrparametriges, flexibles schnelles Meßwert-Erfassungssystem ent-
wickelt und gebaut.
Das System erfaßt in der jetzt vorliegenden Form gleichzeitig bis zu
fünf unabhängige Analogsignale (V,W,X,Y(Z», die z.B. Meßgrößen einer
einzelnen Kernreaktion sein können, und digitalisiert sie mit einem maxi-
malen Konversionsbereich von 12 bit/Signal. Die digitale Information wird
wahlweise in einem oder in zwei 24 bit-Worten auf den angeschlossenen
Rechner CDC 3100 übertragen. Außerdem werden zur simultanen überwachung
insgesamt 12 bit aus zwei beliebig wählbaren ADCls V,W,X,Y,(Z) auf eine
4K-Memory- und Displayeinheit (Intertechnique BM 96) übertragen und in
Form eines zweidimensionalen Kontrollspektrums dargestellt. Das Format
dieser Darstellung ist beliebig wählbar.
Eine stark schematisierte Darstellung des gesamten Systems und seiner
Funktionen zeigt Abb. 1. Die darin besonders hervorgehobene Einheit
DATALOG dient als zentrale Steuereinheit des gesamten Systems "DATA".
Diese Steuereinheit soll im folgenden ausführlicher beschrieben werdenx).
Um die Anforderungen, die an eine solche Steuereinheit gestellt werden
zu erfüllen, muß der DATALOG folgende logischen Signale und Datensignale
aufnehmen:
1) Externes "START"- und "STOPSIGNAL" für das gesamte System.
2) Ein externes "KOINZIDENZSIGNAL". Dieses Signal leitet jeden einzelnen
Funktionszyklus der Steuereinheit ein.
3) Die "KONVERSIONSENDSIGNALE" der angeschlossenen ADCls: V,W,X,Y und (Z).
4) Ein "END OF CYCLE SIGNAL" vom 4K-Memory (BM 96)
5) Das "DATASIGNAL" des Rechners (CDC 3100).
Die beiden letztgenannten Signale zeigen an, wann die Speichereinhei-
ten zur Datenübernahme bereit sind.
6) Maximal 48 Datenbit, die zum Memory und zum Rechner übertragen werden
sollen.
Außerdem muß der DATALOG folgende Signale abgeben:
1) Ein Signal "LINEAR GATES", das die den ADCls vorgeschalteten linearen
x)
Eine Beschreibung des gesamten Systems "DATA" mit Anwendungsbeispielen
erscheint als KFK-Bericht. Detaillierte Beschreibungen der anderen
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Gates öffnet.
2) Ein Signal "ABRUF", das den Abruf der Konversionsergebnisse aus den
Ausgangsadressregistern der ADC's bewirkt.
3) Ein Signal "REPLY", das die Übernahme der Daten in den Rechner bewirkt.
4) Ein Signal "ADD ONE" für die Übernahme der Daten in das 4K-fIlemory
(BM 96).
5) Ein Signal 1IJ1'lEMORY BUSY" zur ADC-Steuerung (abgekürzt :fIl-BSY) •
6) Ein IITOTZEITSIGNAL", dessen Länge der Gesamttotzeit des Systems in
jedem Verarbeitungs zyklus entspricht.
7) Interne Steuersignale für die übertragung von zwei 24 bit-Worten.
8) Maximal 48 Datenbit, die zum fIlemory und zum Rechner übertragen werden.
Aufbau des DATALOG
Beim elektronischen Aufbau des DATALOG wurden fIlodules aus der sogenannten
R-Serie und W-Serie der Firma DEC
x
) verwendet. Sie lassen eine maximale
BetrIebsfrequenz von 2 riIHz zu.D:i.e Karten sEid rri:i.tdlslcreten Bauelementen
bestückt. Ein Verzeichnis der verwendeten Modules, ihrer Schaltsymbole
und logischen Funktionen enthält der Anhang A am Textende.
Nur einige spezielle Bauelemente und Baugruppen, wie z.B. Relaiskarten,
Pegelkonverter und die Gates zur Steuerung des 24/48 bit-Betriebs, wurden
unter weitgehender Verwendung von integrierten Bausteinen selbst ent-
wickelt. Sie wurden in gedruckter Schaltungstechnik auf Leermodules auf-
gebaut, so daß sie elektronisch und mechanisch mit der R-Serie bzw. der
W-Serie kompatibel sind.
Die Frontplatte der Einheit mit den Bedienungselementen zeigt Abb. 2.
Um die Bedienung zu erleichtern, trägt die Frontplatte ein Blockschalt-
bild, in das die Buchsen für die Ein- und Ausgangssteuersignale, einige
Testpunkte und die Schalter ihren Funktionen entsprechend eingefügt
sind.
Zur Stromversorgung des DATALOG werden von uns als "Minipack's" entwickel-
te Netzgeräte eingesetztXx) . Neben der Baugruppe, die die logischen Funk-
tionen des DATALOG steuert (Abb. 3 und Abb. 4), enthält der DATALOG zwei
weitere Baugruppen, deren Funktionen in Abb. 1 ebenralls schematisch dar-
-1 . xxx)gestel t slnd .
x) DIGITAL EQUIPJI'lENT CORPORATION
xX)Ausführliche Beschreibung erscheint als KFK-Bericht
xxx)Die in den Abb. 3 - 4 und den zugehörigen Beschreibungen benutzte




Es handelt sich dabei um die Pegelinversion und Rangierung der Datenbit
von den TMC-ADC's und die Anschlußmöglichkeiten für den Input Format
Selector ("IFS"). Die Notwendigkeit zum Einbau der Inverter ergab sich
aus der negativen Logik der Einheiten TMC 242 A(ADC 1 s)/244 A(IFS).
Abb. 2 Frontansicht des Einschubes DATALOG
FUNKTIONEN DES DATALOG
Die Steuereinheit DATALOG des mehrdimensionalen Datenanalysationssystems
hat folgende Funktionen:
1.) Sie läßt Signale nur dann auf die Eingänge der angeschlossenen ADCls
(Intertechnique CA 25, TMC 242 A) gelangen, wenn eine unabhängige
Koinzidenzanforderung erfüllt ist und ein Signal auf den Eingang
"KOINZIDENZ" des DATALOG angeliefert wird. Die Vorderflanke dieses
Signals bewirkt, daß in jedem Falle zu Beginn eines Funktionszyklus
alle Funktionselemente der Einheit in einen definierten Anfangszu-
stand gebracht werden. Darüberhinaus bewirkt sie, daß die vor den
ADC-Eingängen liegenden linearen Gates (ORTEC 426) für eine ein-
stellbare Zeit (normal 1.4 psec) geöffnet werden. Anschließend wer-
den die Gates gesperrt und können erst dann wieder geöffnet werden,
wenn der Übertrag dieser Konversionsergebnisse.auf die Speicherein-
heiten erfolgt ist (12 bit auf das Memory BM 96 und 24 bzw. 48 bit
auf den Rechner CDC 3100). Das nächste Signal, das nach einem Über-
trag auf den Eingang "KOINZIDENZ" des DATALOG gelangt, öffnet die




2.) Im normalen Betriebszustand wird der Abruf der Konversionsergebnisse
aus den ADC's erst dann eingeleitet, wenn folgende Bedingungen erfüllt
sind:
a) Alle durch Tastendruck anwählbaren ADC's ( 1 bis maximal 5) müssen
die Konversion beendet haben und dies durch Anlieferung eines
"KONVERSIONSENDSIGNALS".
(Signal: SORTIE AUTORISATION beim INTERTECHNIQUE CA 25,
CONVERSION COMPLETE beim TMC 242 A) der Steuereinheit gemeldet
haben.
b) Der Rechner muß seine Bereitschaft zur Datenübernahme durch ein
Pegelsignal (DATASIGNAL bei der CDC 3100) am entsprechenden Eingang
des DATALOG melden.
c) Vom Memory BM 96 muß die Einheit nach Abschluß des letzten vorher-
gegangenen I1ADD ONE Zyklus" ein "END OF CYCLE-SIGNAL" erhalten
haben. (FIN bE PROGRAMME beim BIVl 96) Damit ist die Berei.tschaft
für den nächsten "ADD ONE Zyklus" gegeben.
}.) Jede dieser einzelnen Bedingungen kann durch SchaltersteIlung simu-
liert Herden.
4.) Es kann sein, daß ein Abruf der Konversionsergebnisse nach 2.) nicht
zustande kommt, und zwar aus einem der folgenden Gründe:
a) Aufgrund einer Störung in einer der beteiligten Einheiten wird
eine der unter 2.) geforderten Bedingungen nicht erfüllt.
b) Auf den Eingang eines ADC's gelangt ein Signal, welches den Kon-
versionsvorgang nicht auslöst. Dies ist dann der Fall, wenn das
betreffende Signal nicht in die an diesem ADC vorgewählte Fenster-
breite fällt.
In jedem der unter a) und b) aufgeführten Fälle wird trotzdem von der
Steuereinheit ein Abrufsignal erzeugt. Dieses Signal tritt dann ca.
300 ]lsec nach dem "KOINZIDENZ SIGNAL" auf. Die Zeitspanne von 300
]lsec entspricht der längsten Konversionszeit, die überhaupt in einem
der ADC's vorkommen kann. (Intertechnique CA 25) Das A.uftreten eines
solchen "unvollkommenen Abrufs" wird angezeigt. Tritt eine solche
Störung dauernd auf, wird ebenfalls angezeigt, welche der beteilig-
t~n Einheiten gestö~t ist.
5.) In jedem Falle wird außer dem Abrufsignal für die ADC's ein "REPLY-
SIGNAL ll für den Rechner und ein Signal "ADD ONE" für das Memory BIJI 96




6.) Auf den Rechner kBnnen wahlweise 24 bit in einem oder 48 bit in zwei
CDC-Worten übertragen werden. Im 48 bit-Betrieb werden die Abrufsig-
nale für die ADC' s und das Signal "REPLY" für den Rechner zweimal
erzeugt, das "ADD ONE-SIGNAL" für das Memory aber nur einmal.
7.) Der DATALOG generiert ein Signal, das die Totzeit des gesamten Systerrs
anzeigt. Die Totzeit beginnt 1,4 ~sec nachdem die Vorderflanke des
"KOINZIDENZSIGNALS" auf den entsprechenden Eingang des DATALOG gelangt
ist und dauert bis zum erfolgten Übertrag auf die Speichereinheiten.
8.) Der Übergang vom "START" in den "STOP"-Zustand und umgekehrt ist beim
DATALOG fernsteuerbar.
FUNKTIONSWEISE DES DATALOG (siehe Abb. 3)
Anfangsbedingungen
Der definierte Anfangszustand des DATALOG kann sowohl durch Betätigen der
Taste T 2 als auch durch ein Pegelsignal von -3 Volt nach 0 Volt am Ein-
gang STOP (Eingang K von R 121 auf B 15) des DATALOG erreicht werden.
Das Start-Stop-Flipflop R 200 auf A 14 befindet sich dann in Stop-Posi-
tion. Dieses wird durch Aufleuchten der Lampe L 1 angezeigt. In Stop-
Position übernimmt dieses Flipflop die logische Konditionierung folgender
Einheiten:
a) Speicherflipflops R 202 auf B 7 (für die KONVERSIONS-ENDSIGNALE der
ADC's X und Y: die Signale SORTIE AUTORISATION vom Intertechnique CA
25 nach vorheriger Pegelkonversion durch W 511 auf B 16 bzw. auf A 30).
b) Speicherflipflops R 202 auf B 8 (für die KONVERSIONS-ENDSIGNALE der
ADC's V und W: CONVERSION COMPLETE vom TMC 242 A nach vorheriger Pegel-
konversion durch W 511 auf B 3).
c) Speicherflipflop R 202 auf B 6 (für das "END OF CYCLE SIGNAL" vom
Memory: FIN DE PROGRAMME vom Intertechnique BM 96 nach vorheriger Pegel-
konversion durch W 510 auf Bi).
d) Pegel an den Gates R 111 auf B 12 und R 001 auf B 9, die mit den Aus-
gängen der Speicherflipflops auf B 6 bis B 8 und dem Ausgang E des
Start-Stop-Flipflop's verbunden sind. (Diese Gates kontrollieren die
Bedingungen für den Abruf der Konversionsergebnisse aus den ADC' s ).
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f) Clock R 401 auf A 1,die als Abrufgenerator für den Fall des "unvoll-
ständigen Abrufs" dient. Sie wird vom Totzeitflipflop "disabled".
g) DC-Inhibit-Gate R 121 auf B 5 (Dieses Gate bildet zusammen mit dem
Monoflop R 302 auf B 29 den Gategenerator, der die vor den ADC-
Eingängen liegenden linearen Gates (ORTEC 426) öffnet, die im DC-
Inhibit-Mode betrieben werden).
h) Warnflipflops R 202 auf A 6.
Die logische Konditionierung der unter a) bis h) aufgeführten Funktions-
elemente geschieht auf folgende Weise:
a) und b) Dadurch, daß der Ausgang E des Start-Stop-Flipflops in Posi-
tion Stop an Erde liegt, werden die Speicherflipflops R 202
auf B 7 bzw. B 8 nach doppelter Inversion durch die Gates R 121 auf
B 4 so geschaltet, daß ihre Ausgänge H bzw. S ebenfalls an Erde lie-
gen. Da 0 Volt an den Eingängen der nachg~~~haltetenGatsB R 111 auf
B 10 bzw. B 11 dominieren, sind die Lampen L 8, L 10, L 12, L 14 im
Anfangszustand aus.
c) Das Speicherflipflop für das Memorysignal "END OF CYCLE" wird eben-
falls vom Start-Stop-Flipflop gesetzt und zwar so, daß nach doppel-
ter Inversion durch die Gates R 121 auf B 4 am Ausgang S -3 Volt an-
liegen. Da die 0 Volt am Eingang L des Gates R 111 auf B 10 dominie-
ren, liegt der Ausgang dieser Einheit auf -3 Volt.
Die Anzeigenlampe L 6 ist aus.
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e) und f) Totzeitflipflop R 202 auf A 2: Der Ausgang H liegt auf -3 Volt.
Die Clock R 401 auf A 1 wird über das Gate R 111 auf B 12
"disabled".
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g) DC-Inhibit-Gate R 121 auf B 5: Die 0 Volt am Eingang N des Gates
R 121 auf B 5 dominieren. Damit liegt der Ausgang Lauf -3 Volt. Die
linearen Gates, die durch den Ausgang F des Pegelkonverters auf A 15
gesperrt werden, bleiben geschlossen bis der Ausgang L des Gates
R 121 auf B 5 einen Pegelsprung von -3 Volt nach 0 Volt macht.
h) Außerdem wird nach doppelter Inversion durch die Gates R 121 auf A 13
das Warnflipflop R 202 auf A 6 so gesetzt j daß die Anzeigelampe L 16
aus ist.
Startfunktion
Durch Betätigung des Schalters T 1 oder durch ein Flankensignal von
-3 Volt nach 0 Volt auf den Eingang START (Eingang E der R 121 auf B 15)
wird das Start-Stop-Flipflop in die Startposition umgesetzt. Der Pegel-
sprung von 0 Volt nach ~3 Volt am Ausgang E des Flipflops R 200 auf A 14
änclert nichts an c:l.erI?osition aller in Stbpzustafid gesetzten Speicher;.,,;
flipflops. Die Spannung von -3 Volt liegt aber nun am Eingang L des Gates
R 111 auf B 10 an. L 6 geht an, da am Eingang K des Gates ebenfalls
-3 Volt anliegen. Damit wird am Eingang F der Einheit R 001 auf B 9 das
Memorysignal "END OF CYCLE" simuliert. Diese Funktion ist notwendig, da
das letzte vorhergegangene Memorysignal im allgemeinen bereits vor Ein-
schalten des DATALOG abgegeben wird.
Die Situation an den Ein- und Ausgängen des DC-Inhibit-Gates R 121 auf




















Funktion nach Eintreffen des lIKOINZIDENZSIGNALS"
Der eigentliche Programmzyklus für die Steuereinheit wird durch das Ein-
treffen eines "I<:OEJZIDENZSIGNALS" auf den Eingang P von IV 510 auf B 2 ein-
geleitet.
a) Durch die Vorderflanke dieses Signals werden das DC-Inhibit-Gate R 121
auf B 5 und damit die angeschlossenen linearen Gates geöffnet. Die
Dauer der Öffnungszeit kann auf einem internen Potentiometer des
Monoflops R 302 auf B 29 eingestellt werden. (Sie sollte 1,4 ~sec
betragen) .
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Durch die Rückflanke des Monoflopsignals werden die Gates geschlossen.
Die Totzeit, während der der Totzeitausgang U von R 111 auf B 12 auf
-3 Volt liegt, beginnt. Außerdem wird durch die Rückflanke des Mono-











R 302 auf 829
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b) Der Pegelsprung von -3 Volt nach 0 Volt am Ausgang des DG-Inhibit-
Gates R 121 auf B 5 wird über die Einheit R 602 auf A 29 auf die
Speicherflipflops für die Konversionsendsignale übertragen, womit die
Flipflops zu Beginn eines jeden Zyklus zurückgesetzt werden. (Die
erste Rücksetzung über das Start-Stop-Flipflop ist notwendig, um im
Stopzugtand die entsprechenden Anzeigelampen zu löschen).
c) Ebenfalls über die Einheit R 602 wird die Zählerkette hinter Glock
R 401 auf A 1 zurückgesetzt,
d) desgleichen die beiden Flipflops R 202 auf A 12.
Damit leitet ein "KOINZIDENZSIGNAL" außerhalb der Totzeit folgende
Funktionen ein:
Vorderflanke:
a) Öffnen des DG-Inhibit-Gates und der angeschlossenen linearen Gates.
b) Hücksetzung der Speicherflipflops für die "KONVERSIONSElJDSIGNALE".
c) Rücksetzen der Zählerkette hinter dem Abrufgenerator.
d) Rücksetzen der Flipflops R 202 auf A 12.
Rückflanke des Signals vorn Monoflop R 302 auf B 29:
a) Schließen des DC-Inhibit-Gates.
b) Start des Abrufgenerators R 401 auf A 1.
c) Erzeugung des TOTZEITSIGNALS.
Lediglich das Speicherflipflop R 202 auf B 6 für das "END OF CYCLE-
SIGNAL" des Memory wird nicht vom "KOINZIDENZ-SIGNAL" konditioniert, weil
beide Signale zeitlich nicht korreliert sind.
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Erzeugung des regulären Abrufs
Im normalen Betriebszustand wird ein Abruf generiert, wenn
a) alle durch Tastendruck- ausgewählten ADCls ihre Konversion abgeschlossen
haben,
b) das Memory das Ende des letzten "ADD ONE-Zyklus" durch ein Signal
"END OF CYCLE" am Eingang P von W 510 auf B 1 gemeldet hat und
c) das "DA'l'A SIGNAL" des Computers anliegt (am Eingang E von W 511 auf
B 16).
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Erst wenn die letzte der vorgewählten logischen Bedingungen für den Ab-
ruf erfüllt ist, macht der Gateausgang einen Pegelsprung von -3 Volt nach
o Volt, der die Abruf- und Steuersignale für die verschiedenen externen
Einheiten generiert. Durch Betätigung der Schalter S 1 und S 4 bis S 7
können die logischen Bedingungen für die Erzeugung eines Abrufsignals,
wie sie im Normalfall von den zuvor beschriebenen Signalen erzeugt werden,
nach Wahl simuliert werden. Werden irgendwelche dieser Signale nicht ver-
langt, wird das durch Aufleuchten der entsprechenden Anzeigeleuchten
L4, L 7, L 9, L 11, L 13, L 15 (grün) angezeigt. Die ~nzeigeleuchten L 6,
L 8, L 10 L 12, L 14 (gelb) sind dann aus, während sie sonst, nachdem sie
vom "KOINZIDENZSIGNAL" gelöscht wurden, wieder aufleuchten, wenn ein
Signal auf den Eingang des zugehörigen Speicherflipflops gelangt. Eine
Ausnahme macht die Anzeige für das "DATA SIGNAL". Hier zeigt L 5 das
Vorhandensein des "DATA SIGNALS" an, unabhängig davon, ob S 1 betätigt
wurde oder nicht.
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Bleibt eine der Anzeigeleuchten L 5, L 6, L 8 L 10, L 12 L 14 dauernd
aus, wird damit eine Störung der externen Einheit angezeigt, die das zuge-
hörige Speicherflipflop setzt.
Der Pegelsprung am Ausgang des Abrufgates R 121 auf B 12 triggert das
fJIonoflop R 302 auf A 8. Dieses erzeugt das eigentliche "ABRUFSIGNAL" für
die ADC's. Nach geeigneter Verzögerung durch ein weiteres Monoflop R 302
auf A 10 wird schließlich vom Monoflop R 302 auf A 11 das "REPLYSIGNAL"
für den Rechner erzeugt.
Darüber hinaus werden von dem zweiten Monoflop R 302 auf A 11 die Steuer-
signale "ADD ONE" für das fJIemory BM 96 und das "M-BSY Signal" für die
TMC-ADC's generiert, ebenso die Pegel, die die am Ausgang des DATALOG zur
CDC 3100 liegenden Gates auf A 17 - B 20 (s. Abb. 4) für die Übert~agung
von jeweils 24 Datenbit steuern. Hier müssen zwei Funktionsweisen unter-
schieden werden, je nachdem 24 oder 48 Datenbit zum Rechner übertragen
werden sollen.
24-bit-Betrieb
Der Schalter S 2 steht in Position 24 bit. Dadurch wird der Eingang M von
R 121 auf B 14 an Erde gelegt. Damit hat die Polarität des Ausgangs J des
Flipflops R 202 auf A 12 keinen Einfluß mehr auf den Ausgang L von
R 121 auf B 14. Die nach zweifacher Inversion auf den Eingang N des Mono-
flops R 302 auf A 11 gelangende Rückflanke des "REPLY-SIGNALS" triggert
das nachfolgende Monoflop R 302 auf A 11 und erzeugt damit sowohl das
"ADD ONE-SIGNAL" für das Memory als auch das "M-BSY-SIGNAL" für die TMC
ADC's.
Der Ausgang N des Pegelkonverters W 601 auf A 30 liegt bereits seit dem
Rücksetzen des vorgeschalteten Flipflops R 202 auf A 12 auf + 7 Volt.
Dieser Pegel öffnet die aus integrierten Schaltkreisen aufgebauten Gates
auf A 17 - B 20 für die ersten 24 Datenbit (siehe Abb. 4).
Erst die Rückflanke des "REPLY-SIGNALS" öffnet über das Flipflop R 202 auf
A 12 die entsprechenden Gates für die zweiten 24 bit. Außerdem wird über
ein Gate R 121 auf B 5 durch die Vorderflanke des Signals "ADD ONE" das
Totzeitflipflop R 202 auf A 2 zurückgesetzt, so daß ein neues "KOINZIDENZ-
SIGNAL" das DC-Inhibit-Gate öffnen kann.
Das "TOTZEITSIGNAL" verschwindet und über den Eingang E wird das Gate
R 121 auf B 5 für das "DATA SIGNAL" geschlossen, das frühestens ca. 200
nsec nach Ende des lIREPLY-SIGNALS" wieder anliegt. Andernfalls könnte die
Rückkehr dieses Signals einen neuen Abruf über das Abrufgate generieren.
Durch die Rücksetzung des Totzeitflipflops wird außerdem die Clock R 401
auf Algestoppt und das Speicherflipflop R 202 auf B 6 für ein neues
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Gelangt nun wieder ein Signal auf den Eingang "KOINZIDENZ If , beginnt der
DATALOG einen neuen Funktionszyklus. Das Zeitdiagramm für den 24 bit-
Betrieb zeigt Abb. 5.
48 bit-Betrieb
Im 48 bit-Betrieb legt der Schalter S 2 den Eingang K der Einheit R 121
auf B 14 an Erde. Deshalb wird die Einheit nur durch das Flipflop R 202
auf A 12 konditioniert, und zwar auf folgende Weise:
Bevor das erste "REPLY-SIGNAL" erzeugt wird, liegt der Ausgang J der
Einheit an Erde. Durch die Rückflanke des IIREPLY-SIGNALS" wird das Flip-
flop umgesetzt. Damit gelangt der Ausgang R des Gates R 121 auf B 14 von
o Volt auf -3 Volt. Das nachgeschaltete Monoflop wird nicht getriggert
und das Gate für das Datasignal nicht geschlossen. Die Umschaltung auf
die zweiten 24 bit über R 202 auf A 12 wird wie im 24 bit-Betrieb durch
die Rückflanke des "REPLY - SIGNALS" bewirkt. Frühestens 200 nsec nach
Ende di.~§~s Signals gelangt das "DATASIGNALl' erneut auf den EingangE
von W 511 auf B 16 und generiert damit einen neuen Abruf. Die Rückflanke
des zweiten "REPLY-SIGNALS" setzt das Flipflop R 202 auf A 12 abermals
um. Der Ausgang R des Gates R 121 auf B 14 macht einen Pegelsprung von
-3 Volt nach 0 Volt und triggert das Monoflop R 302 auf A 11. So gelan-
gen, obwohl die Konversionsergebnisse zweimal abgerufen werden, die ausge-
wählten 12 bit nur einmal in das Memory (BM 96) und die Übertragung zur
CDC 3100 erfolgt in zwei 24 bit-Schritten. Ein dritter Abruf kann im 48
bit-Betrieb ebenso wenig erfolgen wie ein zweiter Abruf im 24 bit-Betrieb.
Das Zeitdiagramm für den 48 bit-Betrieb zeigt Abb. 6
"Unvollständiger Abruf" über die Zählerkette
Kommt innerhalb der längsten möglichen Konversionszeit (300 ~sec) kein
regulärer Abruf über das Abrufgate, R 111 auf B 12, das das Monoflop auf
A 8 triggert, zustande, weil einer der ADC's kein KONVERSIONSENDSIGNAL
gibt oder die Speichereinheitennicht ihre Bereitschaft zur Datenübernah-
me gemeldet haben, erfolgt der Abruf über die Zählerkette, die aus den
Flipflops R 202 auf A 1, A 2, A 3, A 4, A 5 besteht. Sie triggert das
zweite Monoflop R 302 auf A 8. Der weitere logische Ablauf ist bei
24 bit-Betrieb der gleiche wie im Normalfall. Im 48 bit-Betrieb erfolgt
der zweite Abruf nach weiteren 300 ~sec, ebenfalls über die Zählerkette,
da die tViederkehr des "DATASIGNALS" in diesem Falle wie beim ersten Über-
trag kein "ABRUFSIGNAL" generieren kann.
Erst nach dem zweiten Abruf wird die Clock R 401 auf Algestoppt. Das
Auftreten von Abrufen über die Zählerkette wird durch Aufflackern der
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Anzeigeleuchte L 6 angezeigt, das beginnt sobald das Flipflop R 202 auf
A 6 umgesetzt wird, denn nur dann können Impulse vom Ausgang dieses Flip-
flops, das von der dauernd laufenden Clock R 402 auf A 7 getrieben wird,
über das Gate R 111 auf B 12 gelangen. Das Rücksetzen des Warnflipflops
besorgt das Monoflop R 302 auf A 10, das gleichzeitig mit dem Warnflip-
flop getriggert wird. Die Zeitdiagramme für den 24 bit-Betrieb bzw.
48 bit-Betrieb mit "unvollständigem Abruf ll zeigen die Abb. 7 und 8.
Bedingungen bei Anhalten oder Ausfall des Rechners
Ein Abruf wird nur dann nicht erzeugt, wenn das "DATASIGNAL" als Abruf-
bedingung verlangt wird, aber infolge einer Störung des Rechners nicht
wiederkehrt. Ein regulärer Abruf kann dann nach dem oben gesagten nicht
zustande kommen.
Ein von der Zählerkette erzeugter "unvollständiger Abruf" kann nicht durch
das Gate R 121 auf A 9 gelangen, da dieses G_ate über d~m Eingang F be.i
Ausfall des "DATASIGNALS" gesperrt wird.
Dadurch wird sichergestellt, daß keine Konversionsergebnisse in das Memory
BM 96 gelangen, wenn sie nicht simultan von der CDC weiterverarbeitet
werden. Auf diese Weise kann das gesamte System durch die CDC 3100 vom
Programm her gestartet und gestoppt werden.
Die Autoren danken den Herren Dipl.Ing. W. Müller und Dipl.Ing. W. Karb-
stein vom Zyklotron-Laboratorium für die Bereits~ellung des ZYNDAP-Pro-
grammsystems für die CDC 3100 und für zahlreiche Anregungen und Dis-





+7LJUign. lfE.ND OF CYCLE II vom Memory








Sign. IIKOINZIDENZl1 auf Eing.P von l>l 510 auf B 2
Ausg. M von R 302 auf B 29
Sign. IILINEAR GATES Il am Ausg. F von PC. auf A 15
Disable Clock
I
01 h Ausg. K von R 602 auf A 20
-3 "---.-------------
_~ I_E_'n_a_b_l_e__C_l_O_C_k_>__~JIUl ~u4~1 ~u;o~ 1 n: <
I
_~ I 1__s_i _g_n_._"_T_O_T_Z_E_I_T_Il Ir--------------
I CONV. C0I-1PL. ADe v I
or--------" (TfvlC) ,--------
- 3 CONV. COIvlPL. ADC w'
_~I,....--------I (THC) 1---------
I
oI"SOR'rIE AUTOR. 11 ADC X U-5 (Intertechnique.)
0





IAusg. H von R 11,1 auf B 12 ,
_~I Ausg. V von R 302 auf A 8 I







0, ,, U-3 Ausg. jv] von R 3(j)2 auf A 10
ül
!
11 (REPLY )1Ausg. I'II R 3G2 A-3 von auf
oI Ausg. V von R 302 auf A 11
-3
oI Ausg. R von R 1~1 auf B 5
-3 iEing •_~r E von R 121auf B 5
0














ICONV. COMPL. ADC W (TMC)
Ausg. M von R 302 auf B 29
Sign. "LINEAR GATES" am Ausg. F von PC. auf A 15
Sign. "TOTZEIT"
CON. COMPL. ADC V (TMC)





Ausg. D von rL
. . R 401 auf A 1
I ~ '-----------' jJ:-------+--------
IEnable Clock >




















I Ausg. V von R 302 auf A 11
I Ausg. R von R 121, auf B 5
I Eing E von R 121I . .
UI-15
Zeitmaßstab ..-.-...t 1 j..S e c
Abb.6
Zeitdiagr. Norm. 48 bit-Betrieb
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+7LJl3ign. "END OF CYCLE" vom Memory BM 96
auf Eing. P von W 510 auf B 1
o 55-----------------------






Ausg. M von R 302 auf B 29
Sign. "LINEAR GATES" am Ausg. F von PC. auf A 15
Ausg. K von R 602 auf A 20
ICONV.CGMPL. ADe v (TMC)
u
Sign. "TOTZEIT"
lCONV.COMPL. ADC W (TMC)






nAusg. D von 111 Disable




Kein "SORTIE AUTOR." ADe Y
(Intertechnique)






°3 1 IL__Ausg. V von R 30~ auf A 8 _
_~ I..I_A_b_r_u_f_T_H_C_A_D_C~'s 1
I
Ausg. 1,1 von R 302 auf A 10
I
Ausg. rlJ von 302 ,?-uf A 11 (REPLY)
Ausg. V von R 30? auf A 11
Ausg. R von R 121 auf B 5








+ 7LJlSign. "END OF CYCLE" vom Memory
auf Eing. P von W 510 auf B 1
o H-----------------------
u
Ausg. M von R 302 auf B 29
Sign. "LINEAR GATES" am Ausg. F von PC. auf A 15
_~ IEnable Clock >




I h Ausg. K von R 602 auf A 20-3 '--__ '--1.- ---:--_
~
I J JI Ausg. D von Jl Disable. L. R 401 auf A 1 JII Ln :< Clock
I S L....--___ ~S JJ L...------
o I t Sign. "TOTZEIT"-3 I-- ----.....l-----
o .._.. ,_ GONV. COMPL. ADC V
-3 r I 1'--__...:...(T_M_C.:.....) .1..-. :...- _
_________----, CONV. COMPL.
_~ I I IADC W (TMC)
o I

















Ausg. M von R 30~
i
Ausg. M von R 302,
Ausg. V von R 30?
I
Ausg. R von R 121
auf A 10
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Anhang A
Verwendete Modules der R- und W-Serie
Logik
Logische 1 = -3 Volt
Versorgungsspannungen
Logische 0 = 0 Volt
+ 10 Volt (Pin A)
R 001 DIODE NETWORK
- 15 Volt (Pin B) Erde (Pin C)
Verwendetes Schaltsymbol:
Funktion: Dient zur logischen Erweiterung von Gates
der R-Serie, die über einen entsprechenden Erweiterungs-
eingang (Node-Input) verfügen (z.B. R 107, R 111).




E(H,K,M,P,S,U J~ D( F








7 auf einer Karte, dazu einer mit Node-INPUT.
( ,
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R 111 EXPANDABLE NAND/NOR GATE
Verwendetes Schaltsymbol:
o(KJR )
E( L 5)•Nodelnp F(M.T}
~ HIN,UJ







3 auf einer Karte.

















Funktion: NAND-Gate für positive,NOR-Gate für negative
Logik. 4 auf eiher Karte, davon 2 mit 2 Eingängen, 1 mit 3
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auf H 0 1
1 auf einer Karte.






F (R) R 202 H(S)
Funktion: Flip-flop mit gatebaren und direkten Eingängen.
Auf ~iner Platte befinden sich 2 Fllp-flop's. Jedes hat
einen direkten Clear-Eingang F(R). Beide Einheiten haben
einen gemeinsamen Set-Eingang (M) und jeweils zwei Eingänge
D(N) und K(U), hinter denen Gates folgen, die den eigent-
lichen Flip-flop's vorgeschaltet sind. Diese Eingänge können
nur dann aktiviert werden, wenn die Level-Eingänge der~nt­
sprechenden Gates E(P) und L(V) an Erde liegen. Werden die
Eingänge D und K (N und U) galvanisch verbunden, komplementiert
das Flip-flop. Das Flip-flop wird an allen Eingängen durch
Flanken von -3 Volt nach 0 Volt gesetzt.







J ( S) -- _T +
M(V)
- A 4 -
Funktion: Monoflop
Die Einheit wird durch eine Flanke von -3 Volt nach
o Volt auf den Eingang E(N) getriggert. Hinter diesem
Eingang liegt ein Gate, das dem eigentlichen Monoflop
vorgeschaltet ist. Dieser Eingang kann nur dann aktiviert
werden, wenn der Level-Eingang des Gate's an Erde liegt.
Außerdem müssen die Schaltungspunkte J(S) und K(T) mit-
einander verbunden sein, wenn kein zusätzliches externes
Potentiometer angeschlossen wird. Wird das Monoflop
getriggert, geht der Ausgang M(V) für eine bestimmte
Zeit von 0 Volt auf -3 Volt. Diese Zeit ist am internen
Potentiometer zwischen 400 und 4000 nsec einstellbar und
kann durch Anschluß einer externen Kapazität zwischen
H(R) und J(8) auf maximal 4000 msec verlängert werden~
2 auf einer Karte.
R 401 VARIABLE CLOCK
Verwendetes Schaltsymbol:
TU FH
~R---.:L-Clock ~ .,..s~~---- +
Funktion: Impulsgenerator
Die Einheit R 401 gibt Standardimpulse von 100 nsec Länge
ab, deren Anstiegsflanke von -3 Volt auf 0 Volt geht.
Die Frequenz ist durch ein Potentiometer und durch externe
Verbindungen von bestimmten Schaltungspunkten (P,N,M,L und R)
zwischen 30 Hz und 2 MHz regelbar. Für niedrigere Frequenzen
muß eine zusätzliche externe Kapazität zwischen den Schal-
tungspunkten Rund C der Einheit angebracht werden. Die
Clock R 401 kann über den Eingang S gegatet werden, d.h.,
sie gibt nur dann an Ausgang D Impulse ab, wenn S an
-3 Volt liegt.
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Zusätzliche externe Verbindung der Schaltungspunkte Fund H
verlängert die Standardimpulse auf 400 nsec.
Eine Einheit auf einer Karte.
K(U)Verwendetes Schaltsymbol:







Gelangt auf den direkten Eingang L(V) oder einen der
Eingänge E(P) oder H(S), die nur dann aktiviert werden
können, wenn die Schaltungspunkte F(R) bzw. J(T) an Erde
liegen, eine Flanke, die von -3 Volt nach 0 Volt geht,
entsteht am Ausgang K(U) ein Standardimpuls gleicher
Polarität und von 100 nsec Länge. Nur eine der beiden
auf einer Karte befindlichen Einheiten gestattet eine
zusätzliche externe Verbindung der Schaltungspunkte D
und M, was zu einer Verlängerung des Signals auf 400 nsec
führt.





Funktion: Pegelkonverter für p6sitive Signale
:Schwelle IVerbiQ~~~gen Ausg. = -3Volt Ausg. = 0 Volt




I + 1 Volt H-F (N-M, U-T Eing.~ +2.0 Vol~ Eing.2. + O.OVolt
f
o Volt H-E (N-L, u-sjElng. > +1-.0 Völ~ Eing.2 - 1.0Volt
I - I
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W 511 NEGATIVE INPUT CONVERTER
FIPI H/R)JISI K(TJ L(UI
Verwendetes Schaltsymbol:
E(N) W 511 O(V)
Funktion: Pegelkonverter für negative Signale
Schwelle Verbindungen Ausg. = -3 Volt Ausg. = 0 Volt
0 Volt F-H (P-R) Eing.~ +1.0 Volt Eing.~ -1.0 Volt
-1 Volt F-J (P-S) Eing.~ 0.0 Volt Eing.~ -2.0 Volt
-2 Volt F-K (P-'l') Eing.~ -1.0 Volt Eing.~ -3.0 Volt
-3 Volt i F-L (P-U) Eing.~
-2.0 Volt Eing.~ -4.0 Volt
zwei auf einerKarte
W 601 POSITIVE OUTPUT CONVERTER
Verwendetes Schaltsymbol:
Funktion: Erzeugt aus DEC~Standardpegelnpositive
Ausgangssignale einstellbarer Höhe (max. 20 Volt).
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